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Obijectif principal :

Premiére inclusion le 18/04/2024 A ce jour 188 patients randomisés
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Evaluation du systeme CAD-EYE pour la détection des lésions néoplasiques chez les
patients porteurs d’un syndrome de Lynch

Etude CAD-LYNCH

Evaluer I'efficacité du systeme CAD EYE dans le dépistage des lésions néoplasiques chez les patients SL.

Fin des inclusions le 18/04/2026

SCHEMA DE LA RECHERCHE

Confirmation d’admissibilité (critéres d’inclusion)

!

Patient Lynch avec mutation pathologique + coloscopie de
dépistage
Montée en Lumiere blanche

Descente =) Randomisation 1:1

REDCap

Groupe CE : ' ' Groupe CAD EYE :

Coloscopie HD avec
avec lumiere
blanche et CAD-EYE
136 inclusions

Coloscopie HD avec
colorationa I'indigo
carmin
136 inclusions
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Etude multicentrique m Période d’inclusion “ Durée de I'étude

8 centres 272 patients 24 mois

1 mois 25 mois
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