
RETRAITEMENT DES COLONOSCOPES OLYMPUS  
Serie 185L, 190L, 260L, 290L, 1100L, 1200L, 1500 L (Version longue) 

 

PROTOCOLE RENFORCE* 
 

 

 

 

Réception de l’endoscope 
en zone de retraitement 

Test d’étanchéité  

Nettoyage manuel 

10 minutes  

o Nettoyage de la gaine 
o Démontage et nettoyage des valves, des 

pistons et des autres parties démontables 
o Immersion et irrigation des canaux de 

l’endoscope 
o Ecouvillonnage des canaux de 

l’endoscope  
o Irrigation des canaux avec la solution 

détergente  

 
Rinçage des canaux et 

externe 

2min  

Retraitement automatique 

CYCLE 1 
o Connecter l’endoscope au laveur 

Soluscope S4 
o Scanner l’endoscope 
o Scanner l’opérateur  
o Lancer le CYCLE 1 

*Protocole renforcé à mettre 
en place pour remplacer le 
cycle 2 pour le retraitement 
des Colonoscopes Olympus 
série 185L, 190L, 260L, 290L, 
1100L, 1200L, 1500 L (version 
longue) 


